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B S 17.listopadu 1, 301 00 Plzeii H
L 1384 4

ZkuSebni laboratof akreditovana CIA pod &1384 dle CSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologicke a biologické zkousky
vod, pidy, potravin, PBU, ovzdusi (v&etné analyz odebranych vzorki), odpadi, sedimentd, kalt, peloidd, piski, pfedmétii pro styk s pitnou
vodou a stérl. Odbéry vzorkii vod, ovzdusi, potravin, biologického materidlu , zemin, sedimentd. Kontrola sterilizatord, dezinfek&nich
prostedkil a prostfedi. Méfeni hluku, osvétleni, vibraci, mikroklimatu a elektromagnetického pole.

Zkousky materialt pro interiéry motorovych vozidel.

PROTOKOL ¢. 45121/2013

Cislo objednavky : 04/12/13-Kr. Zskaznik : SUMAVSKY PRAMEN a.s.
PFijem vzorku: 4.12.2013
Datum analyzy :  4.12.2013- 13.12.2013 Novohradské 745/21

370 01 Ceské Budg&jovice

Vzorek ¢&islo : 56244/2013

Datum odbéru: 4.12.2013 Cas odb&ru :neuvedeno
Nazev vzorku : balena voda
Misto odbéru :  Sumavsky pramen a.s., provoz Blizné

UpFesnéni mista odb&ru : balena prameniti voda "Sumavsky pramen", datum vyroby 4.12.2013
Matrice : voda balena

Vzorkoval : zakaznik
Poznimka : origindlni baleni - barel, obsah 18.9 1
Vysledky zkouSeni - chemické vySetireni

Ukazatel Hodnota Jednotka, *Limit TYP | PouZita metoda Nejistota

Sb (antimon) <0,0001 mg/1 max. 0,003 SA UL (EPA 200.8) -

As (arzen) <0,0002 me/l max. 0,005 SA UL (EPA 200.8) -

Ba (baryum) 0,0310 mg/1 max. 0,5 SA UL (EPA 200.8) +5%

Be (beryllium) <0,00005 mg/l max. 0,0005 SA UL (EPA 200.8) -

Cd (kadmium) <0,00002 mg/1 max. 0,002 SA UL (EPA 200.8) -

Cr_(chrom) 0,0004 mg/l max. 0,025 SA UL (EPA 200.8) +10%

Cu (m&d) 0,0007 mg/1 max. 0,2 SA UL (EPA 200.8) +10%

kyanidy veskeré <0,0040 mg/1 max. 0,005 A SOP PZ 022.02 (CSN 75 7415, (3) e
CSN ISO 6703-2))

fluoridy 0,1 mg/1 max. 0,7 A SOPPZ 003 (CSNENISO ()| +15%
10304-1)

Mn (mangan) 0,001 mg/1 max. 0,10 SA UL (EPA 200.8) +10%

Hg (rtut) <0,0002 me/l max. 0,0005 A SOP PZ 200.03 (CSN 75 7440) (3) -

Ni (nikl) 0,0007 mg/1 max. 0,02 SA UL (EPA 200.8) £10%

Pb (olovo) <0,0001 mg/l max. 0,005 SA UL (EPA 200.8) -

dusi¢nany 9,0 mg/1 max. 25 A | SOPPZ003 (CSNENISO (3| +14%
10304-1)

dusitany <0,02 mg/] max. 0,02 A SOP PZ 010 (CSN EN 26 777) (3) -

Se (selen) <0,001 mg/1 max. 0,01 SA UL (EPA 200.8) -

Al (hlinik) 0,001 mg/l max, 0,05 SA UL (EPA 200.8) +10%

amonné ionty <0,10 mg/1 max. 0,25 A SOP PZ 002 (CSN ISO 3) 2
7150-1)

chloridy 4 mg/1 max. 100 A SOP PZ 003 (CSNENISO (3)| +10%
10304-1)

elektricka konduktivita 31,0 mS/m max. 125 A SOP PZ 011 (CSNEN 27888) (3) +5%

pH 7.3 4,5-80 A SOP PZ 033 (CSNIS0O 10523) 3) | +3%

Na (sodik) 3.70 mg/l max. 100 SA UL (EPA 200.8) +5%
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Vysledky zkouseni - chemické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka, *Limit TYP | Pouzitid metoda Nejistota

sirany 24 mg/1 max. 250 A | SOPPZ003 (CSNENISO (3| =12%
10304-1)

RL (105°C) 200 mg/l max. 1000 | A | SOPPZ 027 (CSN 757346, @3)| 6%
CSN 75 7347)

barva 2 mg/l Pt max. 20 A SOP PZ 004 (CSN EN ISO 3| =15%
7887)

zékal 1,4 ZF(n) max. 2 A | SOPPZ044.01 (CSNENISO @3)| +15%
7027)

Fe (zelezo) <0,01 mg/l max. 0,3 SA UL (EPA 200.8) -

huminové latky <0,20 mg/l max. 0,2 N | SOPPZ 014 (CSN757536) () -

CHSK-Mn 1,60 mg/1 max. 2 A SOP PZ 016 (CSN ENISO €)) +10%
8467)

Ca (véapnik) ! 38,0 mg/1 40 - 80 A SOP PZ 043 (CSNISO 6058) 3y | +10%

Mg (hotéik) dopoétem ! 18,0 mg/1 20 -30 A SOP PZ 039.01 (CSNISO 3) -
6059)

suma vapnik a hot¢ik ! 1,70 mmol/l 1,8-3.2 A SOP PZ 039.01 (CSNISO 3) / +5%

(tvrdost) 6059)

bromi&nany <0,0030 mg/1 max. 0,003 | A | SOPPZ003 (CSNENISO @3 \ E
10304-1)

tetrachlormethan <0,10 ng/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSNEN ISO (3) -
10301, Application Note 11,

dichlormethan <0,10 ug/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSN ENISO @) -
10301, Application Note 11,

1,2-dichlorethan <0,10 ng/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSNENISO (3) -
10301, Application Note 11

chlorethen (vinylchlorid) <0,10 pg/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSN EN ISO  (3) -
10301, Application Note 11,

1,1-dichlorethen <0,10 pg/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSNEN ISO (3) -
10301, Application Note 11,

cis-1,2-dichlorethen <0,10 pg/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSN EN ISO  (3) -
10301, Application Note 11,

trans-1,2-dichlorethen <0,10 ug/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSNEN ISO (3 -
10301, Application Note 11,

trichlorethen <0,10 pg/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSN ENISO 3 -
10301, Application Note 11,

tetrachlorethen <0,10 ng/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSN ENISO 3 -
10301, Application Note 11,

benzen <0,10 ug/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSN EN ISO  (3) -
10301, Application Note 11,

toluen <0,10 ng/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSN EN ISO  (3) -
10301, Application Note 11,

xyleny <0,20 g/l max. 0,2 A SOP PZ 344.18 (CSNEN ISO  (3) =
10301, Application Note 11

ethylbenzen <0,10 pg/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSN ENISO (3) -
10301, Application Note 11,

styren <0,10 ng/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSNENISO (3) -
10301, Application Note 11

benzo(a)pyren <0,5 ng/l max. 0,5 A SOP PZ 331 (U.S.EPA &) =
Method 610, CSN 75 7554

chlorbenzen <0,10 pg/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSNEN ISO (3 =
10301, Application Note 11

dichlorbenzeny <0,10 ng/l max. 0,1 A | SOPPZ344.18 ((SNENISO () 5
10301, Application Note 11,

trichlorbenzeny <0,10 ng/l max. 0,1 A SOP PZ 344.18 (CSNENISO (3) -
10301, Application Note 11

atrazin <0,01 pg/l max. 0,025 | A SOP PZ 330 (CSNENISO (1) -

11369)
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Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka| *Limit TYP | Pouzitd metoda Nejistota

prometryn <0,01 ng/l max. 0,025 | A SOP PZ 330 (CSNENISO (1) -
11369)

simazin <0,01 ng/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSNENISO (1) -
11369)

terbutryn <0,01 g/l max. 0,025 | A SOP PZ 330 (CSNENISO (1) .
11369)

acetochlor <0,01 pg/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO ) -
11369)

aldicarb <0,01 ng/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSNENISO (1) =
11369)

cyanazin <0,01 pg/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO ) -
11369)

desethylatrazin <0,01 pe/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO (1) -
11369)

chlorotoluron <0,01 pg/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSNENISO (1) -
11369)

isoproturon <0,01 ug/l max. 0,023 A SOP PZ 330 (CSNENISO (1 -
11369)

metazachlor <0,01 pg/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO 1 -
11369)

sebutylazin <0,01 g/l max. 0,025 | A | SOPPZ330 (CSNENISO () -
11369) !

terbuthylazin <0,01 pg/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO 1 -
11369)

(2,4,5-trichlorfenoxy)octov, <0,01 pg/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO [40) -

4 kyselina (2,4,5-T) 11369)

bentazone <0,01 pg/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO 6] -
11369)

dicamba <0,01 ug/l max. 0,025 | A SOP PZ 330 (CSNENISO () -
11369)

dichlorprop <0,01 ng/l max. 0,025 | A SOP PZ 330 (CSNENISO (1) -
11369)

MCPA <0,01 g/l max. 0,025 | A SOP PZ 330 (CSNENISO (1 -
11369)

MCPB <0,01 g/l max. 0,025 | A | SOPPZ330(CSNENISO (1) -
11369)

MCPP (mecoprop) <0,01 pg/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO (1 -
11369)

2,4-dichlorfenoxyoctova <0,01 g/l max. 0,025 | A SOP PZ 330 (CSNENISO (1 .

kyselina (2,4-D) 11369)

metobromuron | <0,01 ng/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSN EN ISO o) -
11369)

metolachlor <0,01 pg/l max. 0,025 A SOP PZ 330 (CSNENISO () -
11369)

suma kongenerti PCB <0,001 pg/l max. 0,001 A SOP PZ 333.02 (DIN 3 -
38414-20. CSN EN 61619)

Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota | Jednotka| *Limit TYP | PouZitd metoda Nejistota

Escherichia coli 0 KTJ/250m max. 0 A SOP PZ 900 (CSN EN ISO 3) -
9308-1)

koliformni bakterie 0 KTI1/250m max. 0 A SOP PZ 900 (CSN EN ISO 3) -
9308-1)

enterokoky 0 KTJ/250m max, 0 A SOP PZ 906 (CSNENISO (3 =
7899-2)

Pseudomonas aeruginosa 0 KTJ/250m max. 0 A SOP PZ 909 (CSN EN ISO 16266) (3) -
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Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota | Jednotka| *Limit TYP | PouZitia metoda Neijistota
sifi¢itany redukujici 0 KTJ/50ml max. 0 A SOP PZ 914 (CSN EN 26461-2) (3) =
sporulujici klostridia
Zivé organismy 0 jedinci/ml max. 0 A SOP PZ 916.02 3) -

Upftesnéni k SOP PZ 331: ¢ast A vody, vyluhy, ¢ast B - pevné vzorky, odpady, ¢ast C - ovzdusi (imise, emise)
Upfesnéni k SOP PZ 333.02: &ast A - vody, vyluhy, &4st B - pevné vzorky, odpady, isoladn{ kapaliny

* Limity:

Vyhlaska 275/2004 Sb., ptiloha €.2 (voda pramenitd) a pifloha &.3

Ukazatelé oznacené "!" jsou mimo limit.

Poznimka k odbéru:  Odbér vzorku neni pfedmétem akreditace.

Metody v sloupei TYPYN" neakreditovana zkouska,"A" akreditovana zkouska,"SA" subdodédvka akreditovana
Vysvétlivky :

SA - subdodovatelsky zajistovand metoda

KTJ - kolonie tvofici jednotka

ZL - zku3ebni laboratof

Misto provedeni zkou3ky (pracovistg) :
(1) - Pracovisté 1 - Plzeti (17.listopadu 1, 301 00 Plzen), tel. 371 408 608,e-mail.: cen.prijem@zuusti.cz
(3) - Pracovisté 3 - Ceské Budg&jovice (L.B.Schneidera 32, 370 21 Ceské Bud&jovice ), tel. 387 712 274, e-mail.: zucb@zuusti.cz

{

Vysledky se tykajf pouze zkougenych vzork.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené roziifené nejistoty méfen{ jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziifeni k=2,
coZ odpovida hlading spolehlivosti ptiblizng 95 %, nezohlediiuji vlivy odb&rl vzorkd.

Vedouci ZL Plzeii : RNDr. Svatopluk Krysl, CSc
Protokol vyhotovil: Palasova Lenka, Ing.

Podet stran: 4

v éeskych Budéjovicich dne:16.12.2013

Ing. Pavel Dariha
technicky vedouci
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